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En la Ciudad de México, siendo las NUEVE HORAS DEL DIA PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS
MIL VEINTIUNO, en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del Instituto Nacional
de Cardiologia Ignacio Chévez, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Seccion XV, Alcaldia de
Tialpan, C.P. 14080; se reunieron los servidores publicos cuyos nombres y firmas aparecen al final
de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de ia
licitacion indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los Articulos 33, 33 Bis de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, asi como en la Seccion IIf, numerat 3.2
de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C. José Antonio Yllescas Fernandez, servidor publico designado por la
Convocante, el Instituto Nacional de Cardiologia lgnacio Chavez, quien al inicio de esta junta
comunico a los asistentes que de conformidad con el Articulo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Puiblico, solamente se atenderan solicitudes de aclaracion a la
convocatoria a los licitantes que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en
participar en esta licitacion, a través de Compranet, y sus aclaraciones y/o preguntas se hayan
presentado con 24 horas de anticipacion a este evento.

Asi mismo la Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores publicos que
participan en el presente procedimiento de contratacion estan obligados a observar el ACUERDO por
el que se expide el Protocoio de Actuacion en Materia de Contrataciones Publicas, Otorgamiento y
Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, asi como los ACUERDQOS por los
que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuacion en Materia de Contrataciones
Publicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones,
publicados en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de agosto del 2015, 19 de febrero del 2016 y 28
de febrero de 2017, respectivamente, mismos que pueden ser consultados en la pagina de la
Secretaria de fa Funcion Pablica que se encuentra en el portal de la Ventanilla Unica Nacional
(gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp

£l acto fue asistido por la representante del Area Técnica, la Mtra. Martha Maria Quintero Barrios,
Jefa del Departamento Gestién Clinica de Enfermeria y Mtro. Miguel Espinosa Pérez, Jefe del
Departamento de Almacén General, quienes solventaron las preguntas de caracter técnico, y el C.
José Antonio Yllescas Fernandez, Jefe del Departamento de Adquisiciones Medicas y Hospitalarias,
como representante del area contratante, quién solventd las preguntas de caracter administrativo,
cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

Acto seguido, el servidor publico que preside el acto, dio inicio al mismo sefialando que de
conformidad con el Articulo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico, se recibieron en tiempo y forma a fravés del portal de Compranet, las
solicitudes de aclaracion a la Convocatoria y los Escritos de interés en participar deplos
siguientes licitantes: 1

—_
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. MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS - .
No. NOMBRE, RAZON © DENOMINACION SOCIAL PRQ‘(‘;’;}'@‘; as Efg;,gg
1 AMBIDERM, S.A. DE C.V. Ty 2
2 BIODMS, S.A. DEC.V. h 1 1
3 CLAUDIA SUAREZ BELMONT 2 1
a | FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DEC.V 13 9
5 GRUPO RUVEL, SA DECV. 1 1
6 HOSPI-MEDICAL, S.A. DE C.V. ' 3 1
7 INSUMOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DEC.V. 5 2
8 SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, SA. DE C.V. 13 4
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Asi mismo se destacan los siguientes puntos:

a) Asi mismo, se hace constar que los licitantes BIODMS, S.A. DE C.V. y CLAUDIA SUAREZ BELMONT,
no presentan su Escrito de Interés en participar; sin embargo se consideran sus preguntas para su
atencion.
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by De conformidad con los Articulos 26 pentiltimo parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publice y 45 de su Reglamento, a este acto no asistio ningtin representante ¢
persona gue manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Se hace constar que la Convocante realizé las siguientes precisiones técnicas a la
Convocatoria.

Precision nimero 1.~

Anexo A, “Anexo Técnico”

[_)ice:

ALCOHOL ET[LICO AL 70% GALON CON 10 LITROS QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE ETIQUETADO
EN UN LUGAR VISIBLE EN FORMA INDELEBLE EN TINTA COLOR AZUL. LIBRE DE SEDIMENTO DE

4 | PARTICULAS EN SUSPENSION Y MATERIAL EXTRANQ. ¥ QUE CUENTE CON ETIQUETA DE RIESGO GALON 192 480
QUIMICO ADHERIDO AL ENVASE DEL PRODUCTOS QUE PERMITA SU ADECUADD ALMACENAMIENTO
Y MANEJO.

Debe decir:

ALCOHOL ETILICO AL 70% PORRON CON 10 LITROS QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
ETIQUETADO EN UN LUGAR VISIBLE EN FORMA INDELEBLE EN TINTA COLOR AZUL. LIBRE DE
4 | SEDIMENTO DE PARTICULAS EN SUSPENSION ¥ MATERIAL EXTRARO. Y QUE CUENTE GON ETIQUETA | PORRON 192 480
DE RIESGO QUIMICO ADHERIDO AL ENVASE DEL PRODUCTOS QUE PERMITA SU ADECUADRD
ALMACENAMIENTC Y MANEJO.

Precisién numero 2.-

| BOLSA PARA LA ADMINISTRACION DE MEZCLAS NUTRICIONALES ENTERALES
VOLUMETRICA, MEDIANTE BOMBA DE INFUSION, CAPACIDAD DE 500 ML. PRODUGTO

ATOXICO, ESTERIL Y DESECHABLE CON EQUIPO COMPLETO INTEGRADO, PIEZA 1,200 3,000
40 e SOV B

EQUIPO DE INFUSION DE TODO TIPO DE SOLUCIONES Y MEDICAMENTOS Y/O '

NUTRICION PARENTERAL MEDIANTE BOMBA DE INFUSION PERISTALTICA, PIEZA 504 1260

VOLUMETRICA CON BURETA DE 0-150, ESTERIL, DESECHABLE, CON TUBO DE SILICON i '

CALIBRADO, EN COORDINACION CON LA BOMBA MICRO Y MACRO.

SR — . L.
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EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO GRARG
MEDICO, PARA SOLUCIONES FOTOSENSIBLES , ESTERIL, DESECHABLE, CON
BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEC FLEXIBLE, TUBO DE SILICON CON
SEGMENTO CALIBRADO MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, DOS SITIOS DE
INYECCION Y UN ADARPTADOR LUER - LOCK EN SU EXTREMO QUE PERMITE LA
CONEXION CON EL EQUIPQ DE ACCESO AL PACIENTE.

PIEZA 480 1,200

EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO
TRANSPARENTE GRADO MEDICO, PARA SOLUCIONES ESTERIL, DESECHABLE, CON
BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEQ FLEXIBLE, TUBO DE SILICON CON
SEGMENTQ CALIBRADO MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, DOS SITIOS DE
INYECCION Y UN ADAPTADOR LUER - LOCK EN SU EXTREMO QUE PERMITE LA
CONEXION CON EL EQUIPO DE ACCESO AL PACIENTE.

PIEZA 4000 10000

Nota: Al licitante que resulte adjudicado para la partida 40, deberd entregar 440 Bombas de infusion
volumétricas, con sus respectivos accesorios: sensor de gotas, soporte, cable de energia, y varilla
porta suero, desde un rango de .1 a 99.9 ml por hora, con pinza soporte para fijar al tripie; cable para
su conexion eléctrica; en calidad de comodato, que permita su acomodo en serie, la cual sera para la
administracion continua de medicamentos, soluciones intravenosas y deberan considerar lo
sigliente:

» Mantenimiento preventivo

* Mantenimiento correctivo

e Capacitacion al personai

« Atencion de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte
» 50 pentapie para fijar la bomba, paralela a la cama

Deberdn entregar las bombas de infusiéon, asi como su calendario de mantenimiento
preventivo cinco dias posteriores al fallo,

Debe decir: _

BOLSA PARA LA ADMINISTRACION DE MEZCLAS NUTRICIONALES ENTERALES
VOLUMETRICA, MEDIANTE BOMBA DE INFUSION, CAPACIDAD DE 500 ML, PRODUCTO
40 | ATOXICO, ESTERIL Y DESECHABLE CON EQUIPO COMPLETO INTEGRADO. PIEZA | 1200 3000

EQUIPO DE INFUSION DE TODO TIPO DE SOLUCIONES Y MEDICAMENTOS Y/O
NUTRICION PARENTERAL MEMANTE BOMBA DE INFUSION PERISTALTICA, -
VOLUMETRICA CON BURETA DE 0-150, ESTERIL, DESECHABLE, CON TUBO DE SILICON
CALIBRADO, EN COORDINAGION GON LA BOMBA MICRO Y MACRO.

41
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EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO GRADO
MEDICO, PARA SOLUCIONES FOTOSENSIBLES , ESTERIL, DESECHABLE, CON
BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEQ FLEXIBLE, TUBO DE SILICON CON PIEZA 480 1200
SEGMENTO CALIBRADO MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, DOS SITIOS DE ’
INVECCION Y UN ADAPTADOR LUER - LOCK EN SU EXTREMO QUE PERMITE LA
CONEXION CON EL EQUIPO DE ACCESO Al PACIENTE.
EQUIPC DE VENOCLISIE PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO
TRANSPARENTE GRADO MEDICO, PARA SOLUCIONES ESTERIL, DESECHABLE, CON
BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEQ FLEXIBLE, TUBO DE SILICON CON PEZA | 4000 10000
SEGMENTO CALIBRADO MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, DOS SITIOS DE
INYECCION Y UN ADAPTADOR LUER - LOCK EN SU EXTREMO QUE PERMITE LA
CONEXION CON EL EQUIPO DE ACCESO AL PAGIENTE.

Nota: Al licitante que resulte adjudicado para la partida 40, debera entregar 15 Bombas de infusion
volumétricas, con sus respectivos accesorios: sensor de gotas, soporte, cable de energia, y varilla
porta suero, desde un rango de .1 a 99.9 ml por hora, con pinza soporte para fijar al tripie; cable para
su conexion eléctrica; en calidad de comodato, que permita su acomodo en serie, la cual sera para la
administracién continua de medicamentos, soluciones intravenosas y deberan considerar lo
siguiente:

* Mantenimiento preventivo

s Mantenimiento correctivo

« Capacitacion al personal

= Atencion de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte
+ 50 pentapie para fijar la bomba, paralela a la cama

Deberan entregar las bombas de infusion, asi como su calendaric de mantenimiento
preventivo cinco dias posteriores al fallo.

Nota: Al licitante que resulte adjudicado para la partida 41, debera entregar 420 Bombas de infusion
volumetricas, con sus respectivos accesorios: sensor de gotas, soporte, cable de energia, y varilla
porta suero, desde un rango de .1 a 99.9 ml por hora, con pinza soporte para fijar al tripie; cable para
su conexion eléctrica; en calidad de comodato, que permita su acomodo en serie, la cual sera para la
administracién continua de medicamentos, soluciones intravenosas y deberan considerar lo
siguiente:

« Mantenimiento preventivo

« Mantenimiento correctivo

« Capacitacion al personal

« Atencion de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte
+ 50 pentapie para fijar la homba, paralela a la cama
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Deberan entregar las bombas de infusion, asi como su calendario de mantenimiento

preventivo cinco dias posteriores al fallo.

Precision nimero 3.-

Anexo A “Anexo Técnico”

Se aclara que las presentaciones que en su caso se oferten, y que no se ajusten exactamente a las
cantidades solicitadas, los licitantes deberan ofertar con independencia de la presentacion de su
producto, 1a cantidad que mas se ajuste a lo solicitado por la convocante. Aclarando que la cotizacion
gue se presente sera por cantidad minima y maxima solicitada en Anexo Técnico de la presente

convocatoria.

Acto seguido, se procedio a la lectura de las solicitudes de aclaracion a la Convocatoria presentadas
en tiempo y forma por los interesados, asi como las respuestas otorgadas por la Convocante, como

se indica a continuacion:

Fn fas partidas 27, 28 y 30 estan solicitando guante para
exploracién ambidiestro hule latex no estéril, sin particwlas)
extrafias, sin talco, stretch, desechable, tamafio chico,
medianc y grande respectivamente

i Pregunta es correcta la descripcion ya que en licitaciones
anteriores han solicitade guante para exploracién no estéri
con talco o bajo en polvo

LiCITANTE: TTAMBIDERM, S.A DE CV.
PREGUNTAS. B RESPUESTA: B
T [TECNICA o Se solicita guante para exploracion ambidiestro hule” fatex no

astéril, sin particulas extrafias, streich, desechable, tamaiio chico,
mediano y grande, con talco o bajo en polvo.

"ITECNICA

En las partidas 29 estan solicitando guande para exploracion
ambidiestro de hwie latex, sin particulas extrafias, sin talco,
lestéril, stretch tamafio chico, desechable,

hule latex, estéril bajo en polvo strech, desechable,
Tamano chico?

i Pregunta se puede cotizar guante para exploracion, de

So solicita: guante para exploracion ambidiestro de > bule Tatex, sin
particulas extrafias, estéril, stretch tamafio chico, desechable con
taico © bajo en polve.

TECNICA

En las parfidas 31 estan solicitando guante para exploracion,
e hule latex, estéril, strech, desechable.

;Pregunta nos podrian informar que talla requieren|
chico, mediana o grande?

La medida solicitada es tamaiio mediano.
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LICITANTE: o "BIODMS, 8.A. DEC.V,
PREGUNTAS: RESPUESTA:
TECNICA Se requiere envase de 10 Jitros.

IWnexo Técnico Partida 4

Solicitamos  amablemente a la  convocante  espscifica
claramente la unidad de medida a ofertar en esle evento,

Galon o 10 Its.

LICITANTE: CLAUDIA SUAREZ BELMONT

PREGUNTAS: RESPUESTA: 7
TECNICA T T T I a medida solicitada es tamafio mediano.

Partida 31, Solicitan guante para exploracion, de hule latex,
estéril strech, desechable. Caja con 100 piezas

Pregunta: Que talla requieren?

ITECNICA Si se acepta para su evaluacion.

2 Partida 35, Solicitan PETROLATO PURO DE 100 GRS,

Pregunta: Se acepta cotizar de 125 gms?

LICITANTE: ' FRESENIUS KABIVIEXICO, 8.A. DECV.
PREGUNTAS: "TRESPUESTA: o
ADMNISTRATIVA ~— T Es correcio, s& confirma,. T

PUNTO 2.4 NORMAS DE CALIDAD Y PUNTO 6.4

Solicitamos a la Convocante nos confirme que se cumplirg
1 con lo solictado en estos puntos presentando unicamente e
escrito donde se seflalen las noimas que apliguen al bien wﬂ\fw
ofertado, lo anterior debido a que algunas normas|
mencionadas en el punte 2.4 no aplican para todas lag
partidas.

ADMNISTRATIVA Es correcta su apreciacion. Se sugiere que en caso de no aplicar
a su representada los numerales 6.8, 6.9 v 6,10, lo  manifieste
SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN  DEmediante escrito sefialando que no aplica a su representada.

PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTOS 6.8, 6.9 Y]
2
6.10.

Solicitamos a la Convocante nos confirme que, en caso de no
aplicar estos puntos a mi representada, bastara con presentar
uh escrite mencionando esta situacion.
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LICITANTE: i FRESENIUS KABI MEXICO, §.A, BE C.V.
PREGUNTAS: RESPUESTA:
[ADMINISTRATIVA El licitante adjudicado debera entregar & acuse de recepcion dej
solicitud de opinion positiva de cumplimiento de  obligaciones]
SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DEfiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en
PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.11 términos del articulo 32-D del Cddigo Fiscal de fa Federacion.
3 Soficitamos a la Conwvocante nos aclare, qué debemos del
entregar para cumpliv con lo solicitado en este numeral yg
que se menciona gue serd entregado Unicamente por el
licitante que resulte adjudicado.
ADMNISTRATIVA La carta de respafdo del fabricante podra ser emitida y firmada pos
el fabricante de los bienes, el fitutlar del registro sanitario 0 e
SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN  DEdistibuidor autorizado indicado en el propic registro sanitario,
4 PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTOQ 6.47
[Solicitamos a la Convecante nos permita que la carta dey
Fespaldo pueda ser expedida v firmada per el fabricante yig
por el titular del registro sanitario
TTTADMNISTRATIVA - Es correcio, deberd indicar el contenido nacional que tienen los
hiengs ofertados.
SECCION VIIl, FORMATO 8.1.1, PRESENTACION DE LA
5  |PROPUESTA TECNICA
Solicitaroes a la Convocanté nos confirme si en 1a columng)
"Grado de Contenido Nacional” se correcto poner 65%.
ADMNISTRATIVA "ISe debra entregar el Registro Sanitario, con sus formatos y todas]
sus modificaciones.
SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE|
PRESENTAR LOS LICITANTES, DOCUMENTO 6.18
6 Solicitarmos a la Convocante nos confitme, si serd correcto)
entender que para cumplis ¢on lo solicitado en este punto,
bastara con entregar ta Ultima Modificacidn al Registro
Sanitario.
TECNICA Todos los bienes que sean ofertados en e presente
procedimiento, deberdn presentar Registro Sanitario vigente, o en
ANEXO A, ANEXQ TECNICO, PARTIDA 40 st caso, la constancia emitida por COFEPRIS en la que se
manifieste que el bien ofertado no requiere de Registro Sanitario,
Solicitamos a la convocante nos confime si es comedtdincluyendo las guias del CENETEC.
entender que para el case de la paitida 40, descripcion 2:
7 lequipo de infusion de tode tipo de scluciones y medicamentos)
yfo nulicion parenteral mediante bomba de Infusion
peristaltica, volumetrica con bureta de 0-150, estéril,

klesechable, con tubo de silicon calibrado, en coordinacidn
con la bomba micro y macro, descripcion 3:equipo  de|
venoclisis para usarse en bomba de infusién de plastico
grado  médico, para soluciones fotesensibles, estéril,

lesechable, con bayoneta, filtro de aire, cédmara de goteo
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LICITANTE: T FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V,

PREGUNTAS: RESPUESTA:

fiexible, tubo de sificon con segmento calibrado mecanisma
regulador de flujo, dos sitios de inyeceion y un adaptador luen
- fock en su extremo que permite la conexién con el squino de
acceso al paciente y descripcion 4.-equipo de venoclisis para
usarse en bomba de infusion de plastico transparente grado|
meédico, para soluciones  estéril, desechable, con bayoneta,
fiillro de aire, camara de goteo flexible, tubo de silicon con
segmento calibrado mecanismo regulador de fiufo, dos sitios|
de inyeccion y un adaptador fuer - lock en su extremo que
permite la conexidn con el equipo de acceso al paciente)
Mismas que son para uso de homba de infusion para
administracion intravenosa, sera causal de desechamiento fa
propuesta técnica del licitante el no entregar el registro
sanitario vigente de las partidas y de la bomba de infusién
puesta en comodato, ya que este dispositivo médico de
acuerdo al Apéndice 1 del "Suplemento de Dispositivos|
Meédicos” de la Farmacopsa de los Estados Unidos|
Mexicanos, al clasificarse con riesgo sanitario Clase ||
requiere para sy comercializacion y su uso, cuenie con
registro sanitario vigente.

TECNICA ' No se acepfa su propuesta, sin embargo sera obligatono que 10s
ficitantes  presenle un escrito en el cual manifissten que
ANEXO A, ANEXO TECNICO, PARTIDA 40 actugimente no se encuentran boletinados, ni con aterlas

] sanitarias emitidas por alguna autoridad sanitaria del pais de
Solictamos amablemente & fa convocante respecto a lasorigen, local o internacional. tal como COFEPRIS, FDA o CE.
particda 40, descripcidn 2: equipo de infusion de todo tipo de
soluciones y medicamentos y/o nulricion parenteral mediante
bomba de infusitn peristaltica, volumétrica con bursta de 0-
150, estéril, desechable, con tubo de silicon calibrade, en
coordinacion  con la homba micio y macro, descripcién
3:equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusion d
lastico grado médico, para soluciones folosensibles, estéril,
desechable, con bayoneta, filtro de aire, camara de goted
8 lexible, tubo de silicon con segmento calibrado mecanismol
regulador de flujo, dos sitios de inyeccion y un adaptador luel
-lock en su extremo que permite [a conexion con el equipo de;
acceso al paciente y descripcion 4.- equipo de venoclisis para
usarse en bomba de infusidn de plastico transparente grado
médico, para soluciones estéril, desechable, con bayoneta,
ttro de aire, cdmara de goteo flexible, tubo de silicon con
egmento calibrado mecanismo regulador de flujo, dos sitios
e inysccion y un adaptador luer - lock en su extremo gue
permite la conexién con el equipo de acceso al paciente, guel \
son para uso con bomba de infusion para administracion)
intravenosa, y con el fin de garantizar la seguridad del
paciente y el usuario nos confirme que los insumos ofertados A
la homba de infusidn en comodato solicitadas, no deberan \\

.
o
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Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez

Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LiCITACION F’UBLICA NACIONAL

"ELECTRONICA - :
NO LA 012NCA001 E872~2021

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

“IGNACIO CHAVEZ -

SUBDiRECC[ON DE RECURSOS MATERIALES '

MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS -

LICITANTE:

PREGUNTAS:

FRESENIUS

KABI MEXICO, 5.A. DEC.V,

RESPUESTA:

lestar Doletinadas ni contar, o haber contado, con alertas:
sanitarias emitidas por alguna auleridad sanitaria del pais de;
origen, local o internacional; tal come COFEPRIS, FDA o CE,
sto a fin de garantizar la seguridad en la terapia de infusion
¥y que siendo asi, los pacientes raciban un fratamiento
ofectivo y seguro de acuerdo con lo prescrite por el area
médica correspondients. Para tal efecto los licitantes deberan
presentar carta bajo protesta de decir verdad gue los equipos
médicos y sus insumos, no cuentan ni han contado con
ningun tipo de alerta sanitaria expedida por las auloridades
sanitarias a nivel mundial. ;Se acepta?

TECNICA
IANEXO A, ANEXO TECNICO, PARTIDA 40

paitida 40 descripcion 2, equipo de infusion de todo tipo d

soluciones y medicamentos yl/o nutricion parenteral mediant

homba de infusion peristaltica, volumeétrica con bureta de 04
150, estérnl, desechable, con Wwbo de silicdn calibrado, en
coordinacion  con ia bomba micro y macro, descripcion
3equipoe de venoclisis para usarse en bomba de infusion de
plastico grado médico, para soluciones fotosensibles, estéril)
desechable, con bayoneta, fillse de aire, camara de goteo
flexible, tubo de silicon con segmento calibrado mecanismo
regulador de flujo, dos sitios de inyeccion y un adaplador lue

. lock en sa extremo que penmite 1a conexitén con el equipo de
acceso al paciente y descripcidn 4.- equipo de venoclisis parg|
usarse en bomba de infusién de plastico transparente grado)
meédice, para soluciones estéril, desechable, con bayoneta,
fiftro de aire, camara de goteo fiexible, tubo de silicon cony
segmento calibrado mecanismo regulador de flujo, dos sitios]
de inyeccion y un adaptader luer - lock en su extremo qug
permite ka conexion con el equipo de acceso al paciente, que
son para use con bomba de infusién para administracion
intravenosa sea obligatorio contar con regutador de flujo)
(carretila) como Jo indica el "Suplemento para Dispositives)
Médicos 4ta edicidn de la Farmacopea de los Estados Unidos
Maxicanos”, en el capitulo “Dispositives Médicos”, paginas|
685 y 707'Regulador de Flujo (M).Pieza de plastico
lsemirrigido que detiene o regula el flujo del liguido a infundir,
una vez logrado este ajusie de la velocidad de flujo requerida,
el mecanismo parmanece firme y sin movimiento. No dafa el
tubo transportador durante el almacenamiento, ni bajo las
icondiciones de uso nommal del equipo.”

Solicitamos amablemente a la convocante respecto a 133

Por lo anterior, es indispensable que los  equipos
comercializados en México cumplan con las caracteristicas
descritas en el documento antes mencionado de esta manera
garantizamos una infusion segura y de calidad a los pacientes]
evitando _ccasionar _en_ ellos _cualquier tipe de reaccién

Se acepta para evaluacion.

10
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Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez

Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

: LICETACION PUBLICA NACIONAL
R ELECTRONICA '

-IGNACIO CHAVEZ

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOG!A

No LA 012NCAQ01-E872- 2031

SUBDIRECCION DE RECURSOS MA.TERIALES

 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS _

LICITANTE: !

PREGUNTAS:

FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.

RESPUESTA:

adversa que pueda'desencadenar un evenio adverso.

; Es corecta nuestra apreciacion?

10

,,,,,,,,,,,,,,, -

ANEXQ A, ANEXO TECNICO, PARTIDA 40

Solicitamos atentamente a Fa convocante sea tan amable de
confirmar que la partida 40 descripcion 2: equipo de infusidn
de todo tipo de solugiones y medicamentos yfo nutricion
parenteral mediante bomba de infusién peristaftica,
lvolurmnétrica con bureta de 0-150, estésil, desechable, con
tubo de silicon calibrado, en coordinacién con la bomba
micro y macre, descripcion 3:equipo de venoclisis para usarse
len bhomba de infusion de plastico grado médico, para
soluciones folosensibles, estérit, desechable, con bayoneta,
filtro de aire, camara de goteo flexible, tubo de silicén con
segmento calibrado mecanismo regulador de flujo, dos sitios
e inyeccion y un adaptador luer - lock en su extremo gue
permite la conexidén con el equipo de acceso al paciente v
descripcion 4.- equipo de venoclisis para usarse en bomba del
infusion de plastico transparente grado médico, para
sofuciones  estéril, desechable, con bayeneta, filtro de aire,
camara de goteo flexible, tubo de silicon con segmenio
catibrade mecanismo regulador de fiyjo, dos sitios de
inyeccion y un adaptador luer - lock en su extremo que
permite la conexion con ef equipo de acceso al paciente, que
son para use con bomba de infusidn de administracion
infravenosa  seran adjudicadas en paguele a un solo
proveedor; esto con la finatidad de garantizar una terapia de
infusion sequra y de calidad para el paciene con insumos v
bombas de una misma marca y compatibilidad entre si.

£n relacién con la partida 40, renglon 1, en donde solicitan;
‘holsa para la administracion de mezclas nutricionaleg
anferales  velumétrica, mediante  bomba de infusion,

Esta pregunta se atiende con la precision 2 formulada por la
convocante.

"TECNICA Se acepta para su evaluacion. Se preciss que se debera indicar e
precio unitaric de cada uno de los insumos que integran la partida
IANEXC A, ANEXO TECNICO, PARTIDA 40 No. 40.

capacidad de 500 ml, producto atoxico, estérl y desechable|
con equipo completo integrade”, solicitarnes amablemente

la convocante se oferte de manera independiente ya que el
insumo solicitado es para uso con bomba de infusidn para
nutricion enteral, la cual tiene caracteristicas especializada
hara realizar una infusion enteral segura y de calidad, como |
indica 1a Guia  Tecnologica No. 1. Sistemas de Infusion

(GMDN 16495), CENETEC, Ligal




Instituto Nacional de Cardiologfa Ignacio Chévez

Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LIC!TAC!ON PUBLICA NACIONAL
. ELECTRONICA . '

INSTITUTO NACIONAL DE CARDI_OLOGIA

IGNACIO CHAVEZ

SUBDIRECCION DE RECURSOS MA;rERiALES

No. LA-012NCAQ01-E872- 2001

=

NIATER!AL.ES ACCESOR?OS Y SUMINISTROS MEDICOS -

LICITANTE:

FRESENIUS

KABI MEXICO, S.A.DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

hilp fiwww cenetec.salud gob. mx/descargas/hiomedicalguias
| tecnolegicas/tyt_bombas.pdf.
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"TITECNICA

TECNICA
IANEXO A, ANEXO TECNICO, PARTIDA 40

Con fa finalidad de ne limitar ta libre pardicipacion, acorde al
Iarticulo 134 constitucional y al Articulo 29 de la LAASSP se
solicita a la convocante nos permita ofertar la partida numero
40 de las descripciones aue son para uso con bomba dz|
infusitn infravenosa las cuales son: descripcion 2: equipo d
infusion de todo lipo de soluciongs y medicamentos vio
nutricion parenteral mediante bomba de infusidn perstaltica,
volumétrica con bureta de 0-150, estéril, desechable, con
tubo de siicon calibrado, en coordinacion  con la bomba
micio y macro, descripcion 3equipo de venoclisis para usarse
len hoemba de infusidn de plastico grado médico, parg
soluciones fotosensibles, estérif, desechable, con bayoneta,
fillro de aire, camara de goteo flexible, tubo de silicon con
segmento calibrado mecanismo regulador de flyjo, dos sitiog
de inyeccion y un adaptador luer - lock en su extremo que
nermite 1a conexidn con el equipo de acceso al paciente y
descripcion 4.- equipo de venoclisis para usarse en bomba de
infusion de plastico transparente grado médico, para
soluciones estérl, desechable, con bayoneta, filtre de aire)
camara de goteo flexible, tube de silicén con segmento
calibrado mecanismo regulador de fiujo, dos  sitios de
inyeccion y un adaptador juer - lock en su extremo que
nermite la conexion con el equipo de acceso al paciente,
excluyendo la descripcion del rengidn 1. bolsa para la
adninistracion  de  mezclas  nufricionales
volumeétrica, mediante bomba de infusidén, capacidad de 500G
ml. producto  atoxico, estéril y desechable con equipo
completo integrado” que es para uso con bomba de infusion;
para nutricion enteral, de no hacerlo se estaria favoretiendo g
un solo proveedor.
;. Se acepta?

enterales

Esia preginta se atiende con fa precision 2 formulada por la
convocante.

IANEXO A, ANEXO TECNICO, PARTIDA 40

Derivado de la situacion actual de pandemia, ertendemos
Kue los. diversos proveedores de equipo médico han apoyado
la sobre demanda de tecnotogia médica alrededar del mundo
icon el fin de mitigar ef incremento de casos letales de SARS
COV2, por tal motivo solicitarnos a fa convocante nos permita
cfertar 350 bombas de infusion para administracion
intravenosa, que cubren el requerimiento de la partida 40
dascripcion 2: equipo de infusion de todo tipe de soluciones
medicamentos ylo nulricion parenteral mediante bomba dej

No se acepta su peticion, se debe apegar a fas cantidades
solicitadas en e anexo técnico de la convocatoria, esto debido a
las necesidades por el tipo y nimero de pacientes, asi como el
numero de servicios que se deben cubrir con el equipo de bomba,
de infusion dentro def Instituto.

Ljrsfusién peristaltica, volumétrica con bureta de 0-150, estéril,

esechable, con lubo de silicén calibrade, en coordinacion|

12
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIGN PUBL]CA NACIONAL 5 !NSTITUTO NACIONAL DE: CARDIOLOG]A
: CELECTRONICA = =~ e - IGNACIO CHAVEZ :
NO LA 0’12NCA001 E872~2021 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATER!ALES
MATERIALES, ACCESORIOS Y. SUMINISTROS MEDICOS

LICITANTE: FRESENIUS KABI MEXICO, 5.A. DEC.V.

PREGUNTAS: ) ’ RESPUESTA:

on la bomba micro y macro, descripcion 3:equipo de
enoclisis para usarse en bomba de infusion de plastico
rado médico, para solugiones fotosensibles, estéril,
esechable, con bayoneta, filtro de aire, cémara de goteo
lexible, tubo de silicon con segmento calibrado mecanismo
regutador de flujo, dos sitios de inyeccion y un adaptador luer
- lock en su extremo que permite la conexicn con el equipo de
acceso al paciente y descripcion 4.- equipo de venoclisis para
usarse en bomba de infusion de plastico transparente grado
médico, para soluciones  estéril, desechable, con bayoneta,
fitro de aire, camara de goteo flexible, tubo de silicon con
segimento calibrado mecanismo regulador de flujo, dos sitios
de inyeccién y un adaptador luer - lock en su extremo gue
permite la conexion con el equipe de acceso al paciente; ya
aue con taf cantidad de bombas de infusion se cubre al 102]
% la necesidad de administracion de medicamento
infundidos a través de bombas de infusion intravenosa.
;. Se acepta?

LiCITANTE, GRUPO RUVEL, S.A.DE €V,
PREGUNTAS: RESPUESTA: -
TECNICA ' Se acepta, - o

Referente al ANEXO A
ANEXO TECNICO
Cartida 4

Se soficita a fa convocante permita a mi representada ofertar
porrones de 20 Litros, ajustando a la cantidad solicitada. ¢ Se

acepta?

LICITANTE: 'HOSPI-MEDICAL, §.A. DE C.V,

PREGUNTAS: RESPUESTA: T
TECNICA No se acepta, se requiere que la presentacion del Registro

o ) Sanilario, 0 en su caso la constancia emitida por COFEPRIS en la
1 Solicitamos amablemente a la convocante para la partida 26que se manifieste que el bien ofertado no requisre de Registro
nos permita presentar ta certificacién de cumplimiento delSanitario,
requisitos de acuerdo a fa norma NMX-CC-9001-IMNC-2015
150 9001:2015.

TECNICA No se acepta, de acuerdo a los procedimientos que realiza of

2 o ] Instituto, se requieren las medidas indicadas en el anexo lécnicd
Solicitarmos amablemente a la convocante nos permita ofertande Ia presente convocatoria.

para fa partida 8.- Compresa estéril para laparotomia con
marca opaca a los rayos X. Longitud 70cm x Anche 45cm, "

=
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Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chévez

LiCETACION PUBLICA NACIONAL
.. “ELECTRONICA

INSTITUTO NACIONAL DE: CARDIOLOGIA

IGNACIO CHAVEZ -

_No. LA~01_2NCA001 E872.2021 SUBDiRECC[ON DE RECURSOS MATER!ALES

MATERIALES; ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS -

LICITANTE:

HOSPI-MEDICAL, §.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

tejido (24x18). Paquete con 5 piezas.

Solicitames amablemente a fa convocante para la partida 26
Gel conductor para ultra sonido de 250mib nos permila
presentar copia del Diarie Oficial, va que por la naturaleza del
producto, no requiere de registro sanitario.

TECNICA Se debera presentar el ﬁegistro Sanitario vigente, o en su caso la
constancia emitida por COFEPRIS en la que se manifieste que e

ien ofertade no requiere de Registro Sanitario.

LICITANTE:

T INSUMOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZAROS, 5.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

RESPUESTA:

PARTIDA No. 4

Alcohol etilico al 70% galdn con 10 litros que se encuentre
debidamente  etiquetado en un lugar visible en forma
indeleble en tima color azul, Libre de sedimento de particula
en suspension y material extrafio. Y que cuente con etiquety)
de riesgo quimico adherido at envase del productos gue
permita su adecuado almacenamiento y manejo.

Solicitames a la convocante nos permita ofertar garrafa
de 20 litros. ¢Se acepta?

TECNICA Se acepta.

24x20, absorbente estéril con tira marcador radiopaco)
cetectable a través de técnicas de radiografia. Composician
fibras de algodon, rayon y filamento, presentacion paguete
con cinco piozas.

Solicitamas atentamente a la convocante nos permity
ofertar compresa no estéril. ;Se acepta?

FPARTIDA No. 8 prefavada,

[FECNICA No se acepta, de acuerdo a los procedimientos que realiza e
Instituto, se requiere Compresa campo operatoric 45 x 45 cm
tejido 24x20, absorbente estéril con tira marcados
radiopaco detectable a través de técnicas de radiografia.
Compresa campo operatorio 45 x 45 cr prelavada, tejidoComposicion fibras de algodén, rayén y filamento.

it
PARTIDA No. 8

Compresa campo oparatorio 45 x 45 om prelavada, igjido
24x20, absorbente estérit con tira marcador radiopaco
detectable & través de lécnicas de radiografia. composicion
fibras de algodén, rayén y filamento, presentacion paquete
con cinco piezas.

Solicitamos atentamente a fa convocante nos permita

TECNICA Se acepta, ajustandose a la cantidad solicitada en el anexo

SCNico.

14
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Capraiia DE BALJG

LIC!TACION PUBLECA NACIONAL : NSTITUTO NACIONAL DE CARD%OLOGIA
: ELECTRONICA T IGNACIO CHAVEZ DR
NO LA O12NCA001 E872 2021 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

LICITANTE: "INSUNMOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DECY.

PREGUNTAS: T TRESPUESTA:

bfertar bolsa con 6 piezas, ¢Se acepta?

LA [a medida solicitada es tamane mediano.
PARTIDA No. 31

4 Guante para exploracién, de hule latex, estéril strech|
tlesechable. Caja con 100 piezas.

Solicitamos a la convocante nos confirme gue medida
requieren?

TECNICA B Se acepta.
SECCION VI PUNTI 8.18 REGITROS SANITARIOS,

(&)

Solicitamos a fa convocante nos permita entregatl
registros sanitarios por familia idenfificando a cada
partida pertenece, se acepta?

LICITANTE: TTTTTTTSERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, 5.A. DECG.V.
PREGUNTAS: I RESPUESTA: A
IADVINISTRATIVA T Se confima. -

Bases. Solicitamos amablemente a la convocante nos
confirme que todos los anexos y escritos seran dirigidos
4 de 1a siguiente manera:

tnstituto Nacional de Cardiologia lgnacio Chévez
(Jireccion de Administracién.

Subdireccion de Recursos Materiales.

Presente.

OIS TRATIVA “TIE ndmero del presente procedimiebfo de  lictacion es
012NCA001-E872-2021.

Seccion | Datos Generales O De Identificacidn De La
Licitacion. 1.3, Nomero De Identificacion De La Licitacion

Se solicita atentamente a la convocante aclare a mi
representada cual es el nuimero de identificacién de [a
presente Licitacion

IADMINISTRATIVA No se acepla, debera realizar la reposicibn de s bienes)
devueltos en 3 dias habiles contados a partir de la fecha de
Seccion Il Forma Y Términos que Regiran Los Actos Delnotificacion por escrito.
3 |Procedimiento De Licitacién, 3.11.8 Devoluciones

Se solicita atentamente a la convocante que el tiempo para g
reposicion de los bienes devueltos sea de un maximo de 5
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tuto Nacional de Cardiologfa Ignacio Chévez

Renacimiento de Ja excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LiCITACION PUBLICA NACIONAL lNSTITUTO NACIONAL DE: CARDIOLOGIA _
R ELECTRONICA o IGNAC¥0 CHAVEZ '
NO LA 012NCAQQ1 EB??. 2021 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
__________________________ o MATER!ALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Ll
LICITANTE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S A, DE GV,
PREGLUNTAS: T RESPUESTA: 7

lias habiles, ¢ Se acepta?

ADMINISTRATIVA

Seccion VI Documentos Que Deben De Presentar Losg
Licitanies

Se solicita atentamente a la convocante nos aclare si en caso
de gue algin punto no aplique a mi representada, bastarg
con incluir un escrito bajo protesta de decir verdad
manifestando 1o conducente, ¢ Se acepta?

“iSe acepta. En caso de que alguno de ios puntos solicitados no

aplique a su representada, bastard con que lo  manifiesls
mediante escrito sefialando gue no aplica a su representada.

ADMINISTRATIVA

Seccion 1l, Punto 2.4. Normas de calidad y Seccion VI
Punto 6.4. Copia de los documentos mediante los cuales
el ficitante acreditara el cumplimiento de las normag
(Obligatorio)

Solicitamos amablemente a la convocante, confime a
representada que para dar cumplimiente a este punto,
hastara con entregar un documento en el que se manifieste
bajo protesta de decir verdad que mi representada cumple
con las normas solicitadas en ¢! citado punio especificandol
Unicamente las que aplican a los bienes con Ios que se
pretende participar,

(4]

Se confima. Sin embargoe se informa que la convocante realizarég
|a validacion de dichas normas y en caso de aplicar alguna norma
a lo ofertado que no este referenciada de su escrito, serd motivo
de desechamiento,

el licitante acreditara ¢l cumplimiento de las normas
Obligatorio),

6 [Solicitamoes amablemente a la convocante confimie a m
representada, que en caso de que alguna de s normas
mencionadas NO APLIQUE a algunas de las partidag
cotizadas  por mi  representada, no sera causal de
desechamiento el no enunciarlas en la carta solicitada en el
numeral €.4 de la presente convocatoria.

Favor de confirmar.

IADMINISTRATIVA Se confiyma. Sin embargo se informa que fa convocante realizara

Seccion Hl, Punto 2.4, Normas de calidad y Seccion Vla o ofertado que no este referenciada de su escrito, sera motivo
Punto 6.4. Copla de los documentos mediante los cualesde desechamiento.

la validacion de dichas normas y en caso de aplicar alguna norma

T ADTINISTRATIVA T La carta de respaldo del fabricante podra ser emitida y firmada po
B ) el fabricante de fos bienes, el titullar del registro sanitaiio o el
Seccion VL Punto 6.17.-Carta de Respaldo del fabricantedistribuidor autorizado indicado en el propio registro sanitario.

7 /o mayorista, (Obligatorio para los LICITANTES quel
sean Distribuidores).

Solicite amablemente a la convocante nos permita presenta

N

_[parta de respaldo por el fitular del registro sanitario, fabricante;

-
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Renacimiento de la excelencia

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITAC%ON PUBLICA NACIONAL ENSTETUTO NACIONAL DE CARDIOLOG!A
- ELECTRONICA e = | ‘CHA T '
No LA 012NCA001 E872-2021 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
' MATERIALES ACCESOREOS Y SUMINISTRGSMEQ!COS '
LICITANTE: T SERVICIOS DE EARMACIA PREFARMA, A DECV.
PREGUINTAS: T RESPUESTA: T T

lo mayorista.

ADMINISTRATIVA

Seccion VI, Formato 8.1.1. Presentacién de la Propuesta
técnica

Solicitamoes amablemante a la convocante indigue el dato que
8 se deberd plasmar en los rubros; PLAZO DE ENTREGA,
PERIODO DE: GARANTIA Y CADUCIDAD.

Para el formato 8.1.1. "PRESENTACION DE LA PROPUESTA|
TECNICA”, se debera requisitar conforme a los bienes ofertados.

Para el caso de los puntos:

Plazo de entrega: Deberd indicar que sera conforme a la
necesidad del instituto.

Garantia: de 12 meses contados apartir de fa fecha de entrega.

Caducidad: la que indca el producto ofertado y cumpliendo con lo
solicitado en la presente convocatoria,

ADMINISTRATIVA

I_icitantes, Numeral 6.11

Se solicita atentamente a la convocanle ratifigue a m
representada que para dar cumplimiento a este puntg

Seccion VI Documentos Que Deben De Presentar Losﬂiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en

El licitante adjudicado debera entregar el acuse de recepcion de
solicitud de opinidn positiva de cumplimiento de obligaciones)

érminos del articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion.

Se solicita atentamente a la convocante aclare a m
epresentada si para dar cumplimiento a este punto referente
a las Muestras Fisicas es necesario entregar dicha reiacion
len medio electronico.

9 . . . N \
Gnicamente  serd  necesario  incluir  un  escrite  libre
imanifestando bajo protesta de decir verdad, que en caso de
resultar adjudicados nos comprometentos al momente de
llevar a cabo ka fiena del contrato y/o pedido entregar e
acuse de recepcién de solicitud de opinidn ante la autoridad
fiscal competente. ; Favor de confirmar?

i ADMINISTRATIVA

10 IMANEXO G Carta Compromiso De Canje
Se solicita atentamente a la convocante que el tiempo parg
realizar el canje sea de 5 dias habiles, ¢se acepta?
ADMINISTRATIVA T
Seccion lll Forma y Términos que Regiran los Actos del
Procedimiento de Licitacidon. 3.2.1. Muestras Fisicas,
Catalogos, Fichas Técnicas o Folletos

11

No se acepta, debera realizar la reposicion de los pienes
devueltos en 3 dias habiles contados a partir de fa fecha de
notificacion por escrito.

Se debera entregar dentro de su propuesta, la ficha técnica deg
cada uno de los productes ofertados con una descripcicn
detallada del mismo, asi como la copia del acuse de recibo
axpedido por el Departamento de Gestidn Clinica de Enfermeria,
ke las muestras entregadas.

“TTECNICA
12 IANEXO A, Anexo Técnico Partida 23

Se solicita atentamente a la convocante con relacion a g

No se acepta su pelicion, se debe apegar a las caracteristicas y)
medidas solicitadas de 3MM (1/4) de acuerdo en el anexo técnigo
de la convocatoria, esto debido al tipo de paciente que se aiien§q
en el Instituto

N

partida _numero  23: EQUIPQ PARA DRENAJE POR
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

"LICITACION PUBLICA NACIONAL | _INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA -
. ELECTRONICA . e IGNACIO.CHAVEZ
_No. LA 012NCA001 E8722021 | SUBD]RECCION DE RECURSOS' MATERIALES

MATERIALES ACCESORIOS Y. SUMIN!STROS MEDICOS

LICITANTE: ‘ SERVICIOS DE FARMAGIA PREFARMA, S.A, DE C.V,

PREGUNTAS: RESPUESTA:

ASPIRACION PARA USG POST-QUIRURGICO DE 3Mi]
(IESTERIL ,CONTENIDO: SONDA DE SUCCION DO
3N, AGUJA  DE  3MM, SONDA  CONECTORA,
SUCCIONADOR DE  400MLVALVULA DE REFLUJO,
VALVULA DE ACTIVACION, CINTURON AJUSTABLE.
Permita a mi representada pasticipar con la siguiente medidal
(3 MM 1/8) ;Se acepta?

TECNICA ’ Se acepta, para su evaluacion sin ser limitante para otros
licitantes.
ANEXO A Anexo Técnico Partida 24

Se solicita atentamente a la convocante con relacion a la
partida ntimerg 24: EXTENSION PARA LINEA ARTERIAL DE
12 150 CM DE LONGITUD CON VOLUMEN RESIDUAL DE
PURGADO DE 1.7 Q1.8 ML EN UN EXTREMO ENTRADA
MACHO CON LUER LOCK Y EN OTRO EXTREMO CON
ENTRADA HEMBRA Y CON CLAMP DE CIERRE|
DESLIZABLE,
Permita a mi representada participas con @l siguiente
volumen residual de purgado: 2.6 ml. ;se acepta?

Con fundamento en el Articulo 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Pdblico, y una vez que fa Convocante dio respuesta a las solicitudes de
aclaracion presentadas en tiempo y forma, se otorga la oportunidad a los licitantes para que formulen
las re-preguntas que consideren necesarias con relacion a las respuestas emitidas.

Por lo tanto, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de SEIS HORAS (hasta las 15:40
horas), para que formulen y envien sus repreguntas a traves del portal de Compranet.

En ese contexto, las preguntas recibidas con relacion a las respuestas emitidas por la convocante
gue lleguen después de la hora establecida en el parrafo anterior, no se les dara respuesta por
resultar extemporaneas.

La presente Acta consta de 19 (diecinueve) hojas, y 21 (veintiuno) hojas adjuntas a la misma por un
solo lado de sus caras, correspondientes a las preguntas entregadas en tiempo y forma por los
licitantes, firmandolas para los efectos legales de conformidad por los asistentes a este evento,
guienes reciben copia de la misma.
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EECRUTABTA LT $AL U o
ey

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

o LIC!TAC!ON PUBLICA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL: DE CARDIOLOGIA
EEN “ELECTRONICA s '. - IGNACIO CHAVEZ g
L N() LA (}1 2NCAOG1 ~E872-2021 SUBBIRECCION DE. RECURSOS MATERIALES

MATERiALES ACCESORIOS Y SUMIN?STROS MEDICOS

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ

NOMBRE ) AREA \‘ FIRMA o
Y
, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
C. JOSE?SRTS;;‘:\'J?)QELESCAS ADQUISICIONES MEDICAS Y
HOSPITALARIAS
MTRA. MARTHA MARIA JEFA DEL DEPARTAMENTO
QU LERR LA AR GESTION CLINICA DE
ENFERMERIA
MTRO. MIGUEL ESPINOSA | JEFE DEL DEPARTAVENTO DE
PEREZ ALMACEN GENERAL
, : REPRESENTANTE DEL
Négﬁagggaﬁgﬁi%N DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
JURIDICOS

POR EL. ORGANQ INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO

" NOMBRE " FIRMA

NO ASISTIO NINGUN REPRESENTANTE
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